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ors de portée des enfants. Ce produit contient de petites

versehentlichem Verschlucken zum Ersticken fiihren kénnten. ® MTPOEIAOMOIHEH:
Na ¢puAdooetat pakpid and maidid. Auti ) cuokeuacia nepiéxel pikpd eEapTrpara nou
ieces, susceptibles de provoquer un étouffement si

Coloured Lancets e Farbige Lanzetten ® Xpwpariotéc Beoveg
o Lancettes colorées ® Gekleurde lancetten
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ongeluk worden ingeslikt.

Intended Use: The Micso.er® lancet s a single-use sterile device intended for drawing a capillary blood sample from an adult r child for glucose monitoring. The lancet is not
intended for neonatal use. » Verwendungszweck: Die MiceoLer® Lanzette ist ein steriles Produkt fir den Einmalgebrauch, das fr die Entnahme einer Kapillarblutprobe zur
Blutauckerbestimmung bei Erwachsenen oder Kindern vorgesehen ist. ie Lanzette istnicht zur Verwendung bei vorgesehen. Hon:

H pehova Mosocer eivat pa anoaTeipupévr auakeur piag xpriong, 1 ortoia poopiZeTat yia m A ano evijkiko fj iAo &
ylarapakohoudnan g yhukaZng. H BeAdva Sev mpoopiCeTat yta yprion o veoyva. « Utilisation prévue : Les Tancettes MiczoLe? sontdes d\spnsmfs térlesa usage
unique congus pour prélever un echarmHon e sang capillaire chez adulte ou enfant, dans le cadre d' une suwelHance dela g\ycemle Leslancettes ne sont pas indiquées
pour une utiisation chez le nouveau-né. » Bedoeld gebruik: Het Microcer®lancet is el bruik dat is bestemd voor het afnemen van een

capillair moedmnnsler bij vo\wassenen enkinderen voor g\ucosemunlmnng Het lancet \s niet bestemd vnur gebrulk bij pasgeburenen
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© 2026 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.
 Alle Rechte vorbehalten. e Me v emuagn navrog Sikaiwparog.

* Tous droits réservés. * Alle rechten voorbehouden.

Made in Poland.  Hergestellt in Polen. ¢ Kataokevadetat atnv MoAwvia.
« Fabriqué en Pologne. » Gefabriceerd in Polen.
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Lancet remains sterile until prm»-c\wemp is removed. Do not use Hmmagad ornpvnad unm em\om\ Dispose

Tpadei j avolyf
£ que Ie capuchon protecteur rond e
louverture involontaire. Toujours éliminer les lancettes omme tout déchet médical. « Het lancet bift seriel
tot het beschermdopje wordt verwijderd. Niet gebruken als het lancet beschadid of onbedoeld geopend is. Goo altjd
weg als medisch afval.
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Coloured Lancets © Farbige Lanzetten ® Xpwpariatéc Behoveg © Lancettes colorées e Gekleurde lancetten

Simple, Smooth Testing ® Einfach sanfte
Blutgewinnung ® EdkoAn, avaduvn
Gladikaoia  Test facile ® Eenvoudig en
Viot testen
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@D Silicone-Coated Lancets
D Silikonbeschichtete Lanzetten

@ Behoveg erkoAUpEVES HE GO
@D Lancettes siliconées
I Lancetten met silicon

Use with the MicroLer® family of lancing devices. ® Mit
Stechhilfen der Microer® Familie verwenden. o i xprion pe
0£1pd oUoKeURV TpuTpaTog MicroLer®. © A utiliser avec les
autopiqueurs de la gamme MicroLer®.  Te gebruiken met de

ating prikapparaten uit de Micoler®-familie.
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Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Microlet are trademarks andor registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. * Ascensia, das

,Ascensia Diabetes Care*-Logo und Microlet sind Marken und/oder eingetragene Marken von Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  To Ascensia, o Aoybturio
Ascensia Diabetes Care kat To Microlet efva europikd orjuara fykat pmopikd orjata katateBévra g Ascensia Diabetes Care Holdings AG.* Ascensia, le

logo Ascensia Diabetes Care et Microlet sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. » Ascensia, het

Ascensia Diabetes Care-logo en Microlet zijn enfof van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

If a serious incident has occurred during the use of this device or as a result of ts use, pl ritto the and/or its authorized andto
your national authority. « Wenn es wahrend ode der infolge des Gebrauch mdUmS u emem i ist, melden Sie dies
bitte dem Hersteller und/oder seinem und lhrer

. Euv TipokUyeL ka Bapd neplotatiké katd m Sidpkeia g
XPriong Mg ev Adyw wmunc 1) WG ouvémela ™G Xpriong g, Ba mpémet va DEPE 1 fkat oTo\
oy eBvikn oag apyr. © Si un incident grave survient lors de I'utilisation de ce d\sposmf oua \a surte deson uhllsalwon veuillez le signaler au fabricant etou 2 son
représentant légal et aux autorités de votre pays. ¢ Als zich een emstig incident voordoet tidens het gebruik van dit apparaat of als gevolg van het gebruik, meld een
dergelijk incident dan bij de fabrikant en/of nmu van en de

www.diabetes.ascensia.com

UKRP (UK Responsible Person):
Ascensia Diabetes Care UK Ltd
Oxford House

12-20 Oxford Street
Newbury, Berkshire
RG141JB, UK

Ascensia Dmhﬂtrs Support
0345 600 6
18009201 \E

Import und Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care
Deutschland GmbH
Leverkusen
Deutschland

info@diabete

Import und Vertrieb durct
Importé et distribué par :
Gmmpvneerd en ged\strlbupevd door:

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
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- [rep] Ascensia Diabetes Care ltaly S.r.l.

Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy
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